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Status + KALIBRASI DIAL CALLIPER BERDASARKAN STANDAR JIS B
No Thumbnail 7507:2016 DI LABORATORIUM PENGUKURAN PT. X
Type + Available {(Politeknik Negeri Batam, 2024-07-04) Manalu, Angga Ari; Purba, Syal
Dial calliper sangat sering digunakan baik oleh laboratorium pengukuran maupun
Date + produksi. Alat

pengukur dial calliper perlu dikalibrasi setiap periode 12 bulan, dengan k-
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